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LETTRE D’INFORMATION N°4

SIGNIFICATION

Lorsque la quantité d’agents pathogènes cibles est faible, ils peuvent être détectés dans un échantillon 
clinique mais pas dans un autre échantillon prélevé sur le même animal, au même moment, réalisé 
sur le même instrument. Cela explique pourquoi si le même animal est échantillonné plusieurs 
fois, certains échantillons peuvent être détectés positifs et d’autres négatifs. Il est donc également 
possible que ce phénomène soit observé pour un échantillon biologique testé plusieurs fois.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante : contact@enalees.com

QU’EST-CE QUI CONTRIBUE À LA FAIBLE QUANTITÉ  
DE L’AGENT PATHOGÈNE CIBLE DANS UN ÉCHANTILLON CLINIQUE ?

Certains agents pathogènes présentent un modèle d’excrétion intermittent, ce qui entraîne une 
forte charge d’agents pathogènes un jour donné et une faible charge d’agents pathogènes le 
lendemain. Plusieurs facteurs comme la vaccination, la prise de médicaments ou la chronicité de 
l’infection peuvent expliquer une réduction de l’excrétion d’agents pathogènes. Cette excrétion 
peut aussi être faible en tout début ou en fin d’infection.

LIMITE DE DÉTECTION DES TESTS DE DIAGNOSTIC

La limite de détection de tout test de diagnostic est la quantité la plus faible de l’agent pathogène 
cible détectée à un niveau de confiance fixe (95%). Lorsque la quantité de l’agent pathogène cible 
tombe en dessous de la limite de détection du test, il peut encore être détecté, mais avec une 
probabilité plus faible.

INCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

I  = E =
nombre de souches  

du pathogène cible détectées
nombre de souches proches  

du pathogène cible non détectées
nombre de souches  

du pathogène cible testées
nombre de souches proches  
du pathogène cible testées

SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ

Se  = Sp =
nombre d’échantillons détectés 

positifs
nombre d’échantillons détectés 

négatifs
nombre total d’échantillons  

positifs
nombre total d’échantillons  

négatifs

L’OBJECTIF EST D’ÊTRE LE PLUS PROCHE DE 100% POUR TOUS CES PARAMÈTRES.

EP
O

-IN
F-

00
4 

 ©
 E

na
le

es
 –

 8
15

28
84

69
 R

CS
 E

vr
y.

 Ja
nv

ie
r 2

02
1.


